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Quelgues aspects cruciaux

* La démarche scientifigue et médicale

* Le role des institutions hospitalieres

e Le role de la HAS
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Une approche rationnelle du
développement

e Se poser le plus vite possible les
guestions de I'évaluation autours de
criteres cliniques

e L’analogie avec les phases du
développement du medicament.
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Etude Pilotes

e Etude Preuve de Concept

e Etude Préliminaire
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L'étude de Faisabilité

e |e prototype

e La mise au point technique
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La phase | du médicament

* Le but est d’approcher la dose maximale
tolérée (DMT).
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La déemarche autours du
dispositif peut étre parallele

Premieres utilisations chez le patient et
évaluation protocolisée de la securite

Exemples: Neuro Chirurgie.
« Doses » de laser.
Doses d’anti-sens.
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Une « simili Phase | » en chirurgie
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Des médecins francais, autour du docteur Alexandre Carpentier, ont réussi a détruire des tumeurs
avec métastases au cerveau grace a un seul laser, sans ouvrir la boite cranienne. Il s'agit d'une
"premiére mondiale en neurochirurgie” selon I'Assistance publique-Hopitaux de Paris. Les
spécialistes ont en fait contrilé leur travail en temps réel grace a une IRM, I'imagerie par résonance

magnétique nucléaire.
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Un mot d’ordre

e Protocoliser !!!!

o Par ailleurs penser « valorisation » tres tot
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Phase Il:Démontrer 'efficacité
pharmacologique/ou non pharmacologique

e Ce que l'on veut :
— Arréter vite un traitement qui n’est pas prometteur.
— Ne pas passer a coté d’'un traitement prometteur

e Choisir le « bon » critere d’efficacité

e Choisir le seull d’efficacité qui fera juger le
traitement comme intéressant

Dispositif Médical



Les « Two-Stage designs »

o But: Arréter vite I'essal si le DM n’est pas
assez efficace.

» Différentes regles d’arrét possible selon ce
gue I'on souhaite faire
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Exemple de regle d’arrét. Fleming Design

TABLE 1.—Fleming designs

Reject drug if Accept drug if

response rate— response rate—
Po Pi n n =r;/m < r/n =ap/ng = a/n
0.05 0.25 15 25 1/15 2/25 3/15 3/25
0.05 (.20 15 39 /15 3/35 3715 4/35
G.10 0.25 20 10 1/20 6/40 2/20 7/40




Exemples de regles d’arrét
Po= 0.05 et P1=0.2

 Fleming
— lere etape Rejet si 0/15 Acceptation si 3/15
— 2eme étape Rejet 3/35 Acceptation si 4/35
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Plus recemment des nouveaux
tests

e Techniques Bayesiennes (depuis 1990)
e O'Quigley,Chevret,Stallard ...

o Approche Efficacité/Toxicité (depuis 2001)

 Thall, Letierce, Bretz
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Phase IlI

Demontrer |'efficacité.

Se comparer aux technigues de réféerences
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Les principaux principes pour eviter les biais
Essayer d’aller le plus loin possible
méme si cela n’est pas facile

* Groupe controle
 Randomisation
 Double aveugle

o Eviter la perte d’information
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Importance de la randomisation

* Neuro-stimulation
transcutanée (Carroll,

1996) 1

151

 Etudes non randomisées 10-
. 17 études positives sur

19 (89%) >

e Essais randomiseés 2
positifs parmi 17 (12%)

17

15

2 2
Essais Etudes non
randomisés randomisées

B Résultat positif O Résultat négatif
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Etudes observationnelles
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Des protocoles pour gagner du
temps ...

de la qualité

et de I'argent
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Penser aux aides

e CIRC, PHRC, STIC, Hors AO, et autres
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Quel role pour les institutions
hospitalo-universitaires

* Un état des lieux peu satisfaisant.

 Une démarche de pari raisonne autours
de I'innovation.
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La HAS et I'innovation

e Le parcours spécifigue

e La notion de pari raisonné
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Rencontres

HAS 2007 Une mise a disposition rapide

Les propositions de la CEPP :

Un passage prioritaire devant la CEPP qui doitse f  aire suivant
des criteres d’évaluation identiques aux autres dis positifs

Une prise de risque initiale plus importante accept ée par la
CEPP a partir de données :
- Limitées

- Mais nécessairement d’excellente qualité

Ensemble, améliorons la qualité en santé




|dentifier I'innovation

La politique de I'innovation ne doit s’appliquer qu’'a des
dispositifs rigoureusement sélectionnes

Ensemble, améliorons la qualité en santé



Un remboursement a durée limitée

La mise en place d’etudes cliniques post-inscriptio
une ré-évaluation du bénéfice clinique

Une utilisation limitée a des equipes ciblées et en

- Cabhier des charges défini

n permettant

cadrées :

25



L'article L165-1-1 du CSS:

* Le financement d 'une étude

— totalement ou partiellement => implication possible de | 'entreprise au
financement

L'article L165-1-1 du CSS: c 'est

— objectif: valider le potentiel innovant d 'un DM a usage individuel et/ou
d 'un acte avant de généraliser sa prise en charge (LPP ou CCAM)

e uniqguement pour des DM et actes ayant déja des études cliniques
déemontrant leur intérét potentiel, mais dont les résultats sont jugeés
insuffisants pour envisager, a ce stade, une prise en charge
généralisée




Eléments nécessaires

e La nécessité d’un parcours coordonne des
dispositifs et des actes.

e La possibilité acceptée d’'un retour en
arriere.
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